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Lieferumfang 

1 x Kleinwindgeber 

1 x Montagewinkel 

1 x Bedienungsanleitung 
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1 Geräteausführung 

Bestell - Nr. Messbereich 
Elektrischer-

Ausgang 
Heizung Anschlussart 

Gehäuse- 
farbe 

4.3515.50.061 <0,9...40 m/s 0…10V ja 3 m Kabel LiYCY 6 x 0,25 mm² weiß 

4.3515.50.161 <0,9...40 m/s 0...10V ja 3 m Kabel LiYCY 6 x 0,25 mm² schwarz 

4.3515.51.061 <0,9...40 m/s 0...10V nein 3 m Kabel LiYCY 4 x 0,25 mm² weiß 

4.3515.51.161 <0,9...40 m/s 0...10V nein 3 m Kabel LiYCY 4 x 0,25 mm² schwarz 

4.3515.51.361 <0,9...40 m/s 0...10V nein 12 m Kabel LiYCY 4 x 0,25 mm² weiß 

4.3515.51.961 <0,9...40 m/s 0...10V nein 10 m Kabel LiYCY 4 x 0,25 mm² schwarz 

 

2 Anwendung 

Der Kleinwindgeber dient zur Erfassung der horizontalen Windgeschwindigkeit. Der Messwert wird 

als elektrisches analoges Signal ausgegeben. Die bereitgestellte Messgröße ist ideal auf die 

Einspeisung in Anzeigegeräte, Registriergeräte, Datalogger sowie Prozessleitsysteme abgestimmt. 

Eine optionale Heizung (PTC – Heizelement) sorgt für einen störungsfreien Winterbetrieb. 

3 Aufbau und Arbeitsweise 

Die äußeren Teile des Gerätes sind aus Kunststoff gefertigt, der Montagewinkel aus Niro. 

Labyrinthdichtungen schützen die Teile im Inneren des Gerätes vor Niederschlägen. 

Der Schalenstern wird durch den Wind in Rotation gebracht. Eine an dem Schalenstern befestigte, 

in Gleitlagern laufende Welle, führt zwei Magneten an einem Reed - Kontakt vorbei. Die dadurch 

entstehenden Impulse werden durch einen Impuls- Spannungswandler in eine der 

Windgeschwindigkeit proportionale Ausgangsspannung gewandelt.  

4 Empfehlung Standortwahl / Standardaufstellung 

Im Allgemeinen sollen Windmessgeräte die Windverhältnisse eines weiten Umkreises erfassen. 

Um bei der Bestimmung des Bodenwindes vergleichbare Werte zu erhalten, sollte in 10 Meter 

Höhe über ebenem, hindernisfreiem Gelände gemessen werden. Hindernisfreies Gelände heißt, 

die Entfernung zwischen Windmesser und Hindernis sollte mindestens das Zehnfache der Höhe 

des Hindernisses betragen ( s. VDI 3786 ). Kann dieser Vorschrift nicht entsprochen werden, sollte 

der Windmesser in einer solchen Höhe aufgestellt werden, in welcher die Messwerte durch die 

örtlichen Hindernisse möglichst unbeeinflusst bleiben (ca. 6-10 m über dem Störungsniveau). 

Auf Flachdächern sollte der Windmesser in der Dachmitte statt am Dachrand aufgestellt werden, 

damit etwaige Vorzugsrichtungen vermieden werden. 
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5 Installation 

Hinweis:  

Bei Verwendung von Befestigungsadaptern (Winkel, Traverse, Ausleger etc.) ist 

eine mögliche Beeinflussung durch Turbulenzen zu beachten. 

 

Achtung:  

Lagerung, Montage und Betrieb unter Witterungsbedingungen ist nur 
in senkrechter Position zulässig, andernfalls kann Wasser in das Gerät 
eindringen. 

 

5.1 Mechanische Montage 

Der Windgeber wird mit einem Montagewinkel an eine Traverse, Mast etc. geschraubt. Das Kabel 

ist mit Schellen, Kabelbinder oder ähnlichen Befestigungsmaterial an z.B. der Traverse eng 

anliegend zu befestigen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Elektrische Montage 

Der elektrische Anschluss wird nach dem Anschlussschaltbild (Kapitel 7) durchgeführt. 

6 Wartung 

Bei sachgemäßer Montage arbeitet das Gerät wartungsfrei. 

Starke Umweltverschmutzung kann beim Windgeber zum Verstopfen des Schlitzes zwischen den 

rotierenden und feststehenden Teilen führen. Dieser Schlitz muss stets sauber gehalten werden. 

Kabelbinder 

Kabelbinder 

Kabel 

Travers

e 

Montagewinkel 

Mast 

Montagewinkel 

Kabel 
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7 Schaltbild 

 

Bestell – Nr. 

4.3515.50.061 

4.3515.50.161 

4.3515.51.061* 

4.3515.51.161* 

4.3515.51.361* 

4.3515.51.961* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* bei Kleinwindgeber ohne Heizung entfällt 5 +6 

 

8 Technische Daten 

Messbereich 0,9...40 m/s 

Elektrischer Ausgang 0...10 V ( = 0,9...40 m/s) 

Versorgungsspannung 18...32 V DC / 24 V AC 

Stromaufnahme 6...12 mA 

max. Ausgangsstrom 8 mA 

Restwelligkeit 0,6 % vom Ausgangsendwert 

Zeitkonstante 1,1 s 

Messsystem 1 x Reedschalter, 2 x Magnet 

Belastung max. 60 m/s kurzzeitig 

Heizung 24 V AC / DC (80 °C) 

      Einschaltstrom max. 1 A 

Umgebungstemperatur - 25 °C...+ 60 °C  (bei Eisfreiheit) 

Material Kunststoff ABS 

Anschlussart siehe Geräteausführung 

Abmessung siehe Maßbild 

Gewicht ca. 0,3 –0,7 kg 
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9 Maßbild  
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